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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode KLT-

densitometri menunjukan bahwa metode tersebut memenuhi persyaratan 

untuk dapat digunakan dalam mengidentifikasi sildenafil sitrat dalam sediaan 

permen karet cinta. Hasil aplikasi metode pada sampel permen karet cinta 

merek A, B dan C yang beredar di pasaran menunjukan bahwa ketiga sampel 

tersebut tidak mengandung sildenafil sitrat. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, disarankan perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kandungan zat atau 

senyawa yang terdapat dalam permen karet cinta. 
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LAMPIRAN A 
CONTOH PERHITUNGAN RETARDATION FACTOR (Rf) 
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LAMPIRAN B 
PERHITUNGAN HARGA F YANG DIHASILKAN PADA UJI 
LINIERITAS SILDENAFIL SITRAT DENGAN TIGA KALI 

REPLIKASI 
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= ∑y21 - 
∑ ���

∑ ��
 = 268741415,3 - 

����������������

�������,��
 = 6614902,4 

= ∑y22 - 
∑ ���

∑ ��
 = 200820614,2 - 

����������������

�������,��
 = 1231745 

= ∑y23 - 
∑ ���

∑ ��
 = 271396675,3 - 

����������������

�������,��
 = 3202128,2 

= SS1 + SS2 + SS3 = 6614902,4 + 1231745 + 3202128,2 = 11048775,6 

= ∑(∑y2) - 
∑ (∑ ��)�

∑ (∑ �)�
 = 740958704,8 - 

�����������������

��������,�
 = 14172042,3 

= 
(�������):(����)

���∶���
 = 

(���������,����������,�):(���)

��������,�∶�
 = 

�������,��

�������,���
 = 1,2720 

F hitung = 1,2720 

F tabel 0,05 (2:9)  = 4,26 

F hitung < F tabel = 1,2720 < 4,26 = tidak berbeda bermakna 
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LAMPIRAN C 
CONTOH PERHITUNGAN % PEROLEHAN KEMBALI (% 

REKOVERI) SILDENAFIL SITRAT, SD, KV & PERHITUNGAN T 
HITUNG MANUAL 

 
Kurva 
Baku 

Konsentrasi 
(ppm) 

Jumlah Analit 
(µg) 

Luas Area 

1 621,7 1,2434 4889,5 
2 936,1 1,8722 6686,9 
3 1247 2,4940 7131,7 
4 1557,8 3,1157 8381,6 
5 1872,2 3,7444 8888,6 

 

Dari kurva baku Linieritas dibuat persamaan regresi, diperoleh: 

 a = 3324,56 

 b = 1552,19 

 r = 0,9766 

 y = bx + a 

 y = 1552,19x + 3324,56 

 

Tabel hasil uji akurasi dan presisi dari penetapan kadar sildenafil sitrat  
dengan kadar 80%  

  

Replikasi Xi Yi Xi’ 
% 

rekoveri 
(� – X)2 

1 1,9838 6441,8 2,0082 101,23 2,5921 
2 1,9966 6513,4 2,0543 102,88 0,0016 
3 2,0092 6581,3 2,0981 104,42 2,4964 

 x = 102,84 ∑ = 5,0901 
SD = 1,5953 
KV = 1,55 
t hitung = 
3,0834 
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Dari persamaan regresi diatas, untuk mencari Xi’, masukan Yi pada tabel 4.3 

sebagai y: 

Misalnya untuk replikasi 1: 

 y = 1552,19x + 3324,56 

 6441,8 = 1552,19x + 3324,56 

 3117,24 = 1552,19x  x = 2,0082 

 

Untuk % rekoveri (perolehan kembali), maka: 

 % perolehan kembali =
������ ��� ���� ���������

������ ��� ���� ����������
× 100%   

 

 % perolehan kembali =
�,����

�,����
× 100%   

 
 % perolehan kembali = 101,23% 
 

SD = �
Σ (x − x)�

n − 1
 

SD = �
5,0901

2
 

SD = 1,5953 

 

KV =  
SD

x
 x 100% 

KV =  
1,5953

102,84
 x 100% 

KV =  1,55 
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Untuk t hitung manual, menggunakan rumus: 

=
x − 100

��/√�
 

=
102,84 − 100

1,5953/√3
 

= 3,0834 
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LAMPIRAN D 
CONTOH PERHITUNGAN LOD DAN LOQ SILDENAFIL SITRAT 

 

Tabel 4.8 hasil uji LOD dan LOQ 
 

Konsentrasi 
(ppm) 

Luas Area 
(y) 

y’ (y-y’)2 

124,5 2257,0 2360,15 10639,92 
187,5 3053,1 2956,85 9264,06 
249,8 3618,5 3546,92 5123,69 
312,0 4117,6 4136,05 340,40 
374,9 4685,6 4731,81 2135,36 

 ∑ = 27503,43 

 

SB = �
Ʃ (y −  ŷ)�

n − 2
�

�
�

 

SB = �
27503,43

3
�

�
�

 

SB = 95,75 

 

LOD =
3 ×  SB

slope
 

LOD =
3 ×  95,75

9,4715
 

LOD = 30,33 µg/ml 

 

LOQ =
10 ×  SB

slope
 

LOQ =
10 ×  95,75

9,4715
 

LOQ = 101,09 µg/ml 
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LAMPIRAN E 
DENSITOGRAM HASIL ELUASI DENGAN FASE GERAK 
 KLOROFORM : METANOL : ASAM ASETAT GLASIAL  

(70:2:0,2, V/V/V, LAPISAN BAWAH) 
 

 

 

 

 

 
 

Densitogram hasil eluasi sildenafil sitrat tunggal dengan fase gerak  
kloroform : metanol : asam asetat glasial (70:2:0,2, v/v/v, lapisan bawah). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Densitogram hasil eluasi matriks permen karet dengan fase gerak  
kloroform : metanol : asam asetat glasial (70:2:0,2, v/v/v, lapisan bawah). 

 

 

 

 

 
 
 
 
Densitogram hasil eluasi sildenafil sitrat dan matriks permen karet dengan 
fase gerak kloroform : metanol : asam asetat glasial (70:2:0,2, v/v/v, lapisan 

bawah) 
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LAMPIRAN F 
DENSITOGRAM HASIL ELUASI DENGAN FASE GERAK 

METANOL : ETIL ASETAT : AMMONIUM HIDROKSIDA (2:8:1, 
V/V/V). 

 

 

 

 

 

 

 
Densitogram hasil eluasi sildenafil sitrat tunggal dengan fase gerak  

metanol : etil asetat : ammonium hidroksida (2:8:1, v/v/v). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Densitogram hasil eluasi matriks permen karet dengan fase gerak  

metanol : etil asetat : ammonium hidroksida (2:8:1, v/v/v). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Densitogram hasil eluasi sildenafil sitrat dan matriks permen karet dengan  

fase gerak metanol : etil asetat : ammonium hidroksida (2:8:1, v/v/v). 
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LAMPIRAN G 
DAFTAR NILAI R 
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LAMPIRAN H 
DAFTAR NILAI F 
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LAMPIRAN I 
DAFTAR NILAI T 
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LAMPIRAN J 
DATA PENIMBANGAN 

 

1. Selektifitas 

o Viagra:  

1 tablet 0,6216 g ~ 100 mg sildenafil sitrat 

Ditimbang 0,1560 g ~ 25,09 mg sildenafil sitrat  ad 10 ml metanol 

= 2509 ppm 

o Matriks :  

1 permen karet 3,0441 g 

Ditimbang 1/10 bagian (2 kali)  0,3029 g dan 0,3035 g 

o Untuk penotolan: 

Sildenafil sitrat  dari baku induk dipipet 1 ml ad 10 ml metanol = 

250,9 ppm 

Matriks  0,3029 g ad 10 ml metanol 

Matriks + sildenafil sitrat  0,3035 g + 1 ml baku induk sildenafil 

sitrat  ad 10 ml metanol 

 

2. Linieritas 

o Hari pertama 

Viagra 0,2171 g ~ sildenafil sitrat 34,93 mg ad 10 ml metanol  

3493 ppm 

o Hari kedua 

Viagra 0,2174 g ~ sildenafil sitrat 34,98 mg ad 10 ml metanol  

3498 ppm 

o Hari ketiga 

Viagra 0,2176 g ~ sildenafil sitrat 35,01 mg ad 10 ml metanol  

3501 ppm 
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3. Akurasi dan Presisi 

o Kadar 80% 

Replikasi 1 : matriks 0,0748 g, viagra 0,0313 g ~ 4,9595 mg 

sildenafil sitrat  991,9 ppm 

Replikasi 2 : matriks 0,0745 g, viagra 0,0315 g ~ 4,9915 mg 

sildenafil sitrat  998,3 ppm 

Replikasi 3 : matriks 0,0751 g, viagra 0,0313 g ~ 4,9595 mg 

sildenafil sitrat  1004,6 ppm 

o Kadar 100% 

Replikasi 1 : matriks 0,0752 g, viagra 0,0395 g ~ 6,2580 mg 

sildenafil sitrat  1251,6 ppm 

Replikasi 2 : matriks 0,0749 g, viagra 0,0393 g ~ 6,2265 mg 

sildenafil sitrat  1245,3 ppm 

Replikasi 3 : matriks 0,0753 g, viagra 0,0392 g ~ 6,2105 mg 

sildenafil sitrat  1242,1 ppm 

o Kadar 120% 

Replikasi 1 : matriks 0,0745 g, viagra 0,0475 g ~ 7,5255 mg 

sildenafil sitrat  1505,1 ppm 

Replikasi 2 : matriks 0,0754 g, viagra 0,0471 g ~ 7,4620 mg 

sildenafil sitrat  1492,4 ppm 

Replikasi 3 : matriks 0,0751 g, viagra 0,0473 g ~ 7,4940 mg 

sildenafil sitrat  1498,8 ppm 

 

4. LOD dan LOQ 

o Matriks : 0,0752 g 

Viagra : 0,1101 g ~ 17,49 mg sildenafil sitrat ad 5 ml metanol  

3498 ppm 
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5. Sampel 

o Sampel A 

Replikasi 1 : 0,7514 g 

Replikasi 2 : 0,7576 g 

Replikasi 3 : 0,7472 g 

o Sampel B 

Replikasi 1 : 0,7538 g 

Replikasi 2 : 0,7566 g 

Replikasi 3 : 0,7551 g 

o Sampel C 

Replikasi 1 : 0,7483 g 

Replikasi 2 : 0,7527 g 

Replikasi 3 : 0,7562 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


