
5.1 KESIMPULAN 

BABV 

PENUTUP 

Dari basil perancangan, pembuatan, pengukuran serta pengujian alat ukur 

level (ketinggian) air ini, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu : 

1. Rangkaian Pengkondisi sinyal yang dibuat dapat bekerja dengan baik dengan 

input sebesar 5 Volt dan output ± 4,97 Volt. 

2. Sistem transmisi infra red yang dibuat dapat bekerja dengan baik. Dengan 

sudut elevasi sebesar 34,2° dan beberapa kelemahan yaitu : posisi transmitter 

dan receiver harns tepat (match), adanya batasanjarak antara pemancar dengan 

penerima 6m dan tidak boleh ada halangan. 

3. Rangkaian pemroses data yaitu mikrokontroller 89C51 bekerja dengan baik. 

5.1. SARAN 

1. Pemilihan bahan lllltuk detektor level (ketingian) diharuskan bahan yang tahan 

terhadap korosi, tetapi mempllllyai konduktivitas yang baik (tinggi). 
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