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ABSTRAK 

Gangguan irama jantung dapat dideteksi dan diidentifikasin melalui 

bunyi denyut jantung. Metode yang digunakan dalam mendeteksi gangguan 

irama dinamakan auskultasi. Pada pengaplikasiannya, metode ini dilakukan 

dengan mendengarkan bunyi denyut jantung menggunakan stetoskop. 

Namun pada aplikasiannya, bunyi tersebut masih menggunakan stetoskop 

akustik. Gangguan irama tersebut dinamakan aritmia dan dikelompokan 

menjadi dua jenis, yaitu Bradikardia dan Takikardia. Denyut jantung yang 

normal berkisar antara 60-100 bpm. Kondisi takikardia artinya kecepatan 

denyut jantung diatas 100 bpm, dan kondisi bradikardia artinya kecepatan 

denyut jantung dibawah 60 bpm. Pada stetoskop akustik terdapat bagian yang 

dinamakan Chestpiece untuk menangkap getaran bunyi. Dalam perancangan 

alat; akan menggunakan modul FC-04 untuk menangkap getaran dari 

chestpiece dan dikuatkan oleh rangkaian amplifier. Perancangan alat 

menggunakan modul mikrokontroller ESP32. Mikrokontroller akan 

dirancang agar dapat menghitung pulsa yang telah dikonversi oleh modul FC-

04. Alat telah diuji keakuratannya untuk menghitung kecepatan denyut 

jantung per menit dengan input rekaman bunyi denyut jantung dan langsung 

pada 10 orang voluntir. Terdapat error yang disebabkan karena noise yang 

masuk selama pembacaan pulsa. Error yang dihasilkan sebesar 10,006%. 

 

Kata kunci: Bunyi denyut jantung, Bradikardia, Takikardia, Mikrokontroller  
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ABSTRACT 

Heart rhythm disturbances can be detected and identified by the sound 

of the heartbeat. The method used to detect rhythm disturbances is called 

auscultation. In its application, this method is done by listening to the sound 

of the heartbeat using a stethoscope. But in its application, the sound is still 

using an acoustic stethoscope. These rhythm disturbances are called 

Arrhythmias and are grouped into two types, namely Bradycardia and 

Tachycardia. Normal heart rate ranges from 60-100 bpm. Tachycardia 

means the heart rate is above 100 bpm, and bradycardia means the heart rate 

is below 60 bpm. In an acoustic stethoscope there is a part called the 

chestpiece to capture sound vibrations. In tool design; will use the FC-04 

module to capture vibrations from the chestpiece and be amplified by the 

amplifier circuit. The design of the tool uses the ESP32 microcontroller 

module. The microcontroller will be designed to be able to count the pulses 

that have been converted by the FC-04 module. The accuracy of the tool has 

been tested by inputting heart rate sound recordings and directly on 10 

volunteers. There is an error caused by incoming noise during pulse reading. 

The resulting error is 10.006%. 
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